
Протокол заседания Закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ» 
по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) JNs З-К/16 

на право заключить договор на поставку светильника хирургического передвижного с аварийным питанием 
г. Иркутск «08» февраля 2016 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная 
клиническая больница.

Повестка заседания: Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № З-К/16 на право 
заключить договор на поставку светильника хирургического передвижного с аварийным питанием

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № З-К/16 на право заключить договор на 
поставку светильника хирургического передвижного с аварийным питанием были размещены на сайте http://www. 
zakuDki.gov.ru от 29.01.2016 г. (№31603257247).

Закупочная комиссия (приказ № 753 от 14.12.2015 г.) в составе:

Член комиссии Роль Должность Статус

Петр Евлампьевич Дудин Председатель
комиссии Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» Присутствует

Галина Анатольевна 
Подъяблонская

Заместитель
Председателя
комиссии

Начальник отдела по обеспечению 
государственного заказа

Отсутствует

Юлия Владимировна 
Черепанова

Член комиссии Юрисконсульт отдела по обеспечению 
государственного заказа

Присутствует

Евгений Радионович 
Саратов Член комиссии Начальник технического отдела Присутствует

Олег Петрович Иванов Член комиссии Заведующий оперблоком №2 Присутствует

Лариса Юрьевна 
Пушкарева

Член комиссии 
секретарь

Экономист отдела по обеспечению 
государственного заказа

Присутствует

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Пушкарева Л.Ю. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно 

кандидатуры секретаря не поступило.
1. Сведения о существенных условиях договора

1. Наименование поставляемого товара: светильник хирургический передвижной с аварийным питанием 
Характеристики и количество поставляемого товара:

№ Наименование Характеристики оборудования Кол-во
1 Светильник хирургический передвижной с 

аварийным питанием
Приложения 1. 1

Приложение 1

№
п/п

Требования к качеству, техническим и 
функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара

Параметры и условия требований к 
товару

1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1

Предназначен для освещения операционного поля при 
хирургических, гинекологических операциях, 
диагностических исследованиях и осмотрах в лечебных 
учреждениях, а также в полевых условиях наличие

1.2 Регистрационное удостоверение М3 РФ наличие
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1.3 Декларация о соответствии наличие

1.4

Руководство по эксплуатации на русском языке

наличие

1.5 Соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ Р 
50444-92, ГОСТ Р 50267.0 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 26368-90, 
ГОСТ Р 50267.41-2001 (МЭК 60601-2-41-2000), ГОСТ 
50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001)

соответствует

1.6 Гарантийный срок обслуживания не менее 12 месяцев

1.7 Количество блоков освещения
1

1.8 Форма блока освещения 7-лепестковая структура

1.9

Источник света

светодиоды, обеспечивающие спектр, 
близкий к солнечному, и хорошую 
цветопередачу.

1.10 Диаметр блока освещения не менее 320 мм

1.11 Количество источников света не менее 28

1.12 Регулировка освещенности светового поля
наличие

1.13 Наличие стерилизуемой ручки не менее 2 шт.

1.14 Аварийное питание при исчезновении напряжения в сети 
обеспечивается блоком питания

наличие

1.15 При исчезновении напряжения питание от батареи 
переключается автоматически

наличие

1.16
Время непрерывной работы

не менее 5 ч

1.18 Время непрерывной работы не менее 5 ч

2 СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1
Освещенность в центре светового поля на расстоянии 1 м: не менее 90 клк

2.2
Освещенность в центре светового поля: в аварийном режиме 
(через 2 часа работы) на расстоянии 1 м не менее 80 клк

2.3 Диаметр рабочего поля D 10 не менее 150 мм
2.4 Диаметр рабочего поля D 50 не менее 80 мм
2.5 Цветовая температура не менее 4200 К
2.6 Полная облученность не более 300 Вт/м2
2.7 Удельная облученность не более 3,3мВт / (м2 лк)

2.8 Индекс цветопередачи R9 не менее 96
2.9 Регулирование освещенности 10-100 %

2.10

Теневое разбавление (остаточная освещенность)

с двумя масками - не менее 43%
с трубкой - не менее 98%
с двумя масками и трубкой - не менее 
35%
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3 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1
Крепление светильника на подвижной опоре на 5-ти колесах

3.2
Гибкое позиционирование и фиксация блока освещения наличие

3.3 Перемещение блоков освещения по высоте не менее 1200 мм

3.5
Шарниры, позволяющие четко позиционировать светильник Наличие

3.6 Масса блока освещения не более 4 кг

3.7 Масса с блоком аварийного питания не более 43 кг

3.8 Масса без блока аварийного питания не более 29 кг

3.9 Температура стерилизации съемной ручки не менее134°С

4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4.1 Напряжение питающей сети (220±22) В
4.2 Частота питающей сети (50±1) Гц

4.3
Потребляемая мощность с блоком аварийного питания не более 80 В -А

4.4
Потребляемая мощность без блока аварийного питания не более 50 В -А

4.5 Класс защиты от поражения эл.током 1 тип В
4.6 Средний срок службы источников света не менее 60000 часов

В случае, если в графе «Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным 
характеристикам товара»:

- указано (не более, не менее, или), то участнику размещения заказа при подготовке заявки на участие в запросе цен 
(котировок) следует указывать конкретные показатели предлагаемого к поставке товара.

- указано (о т  д о  ) участник размещения заказа указывает «о т  д о  »
3. Требования к  качеству товара:
Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на
территории Российской Федерации.
Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе
восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не выставочный образец), не 

иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных 
условиях, выпущен не ранее 2015 года.

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской
Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество (декларация 

соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации), инструкция по эксплуатации на русском 
языке; регистрационное удостоверение, технический паспорт, гарантийный талон).

Гарантийный срок поставляемого оборудования должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Акта 
ввода в эксплуатацию оборудования, но не менее чем срок действия гарантии производителя.

Поставщик должен выполнить настройку, регулировку, ввод в эксплуатацию (провести комплекс работ по распаковке, 
расконсервации, установке (монтажу), пуско-наладке, сдаче-приемке в эксплуатацию), произвести монтаж и пуско-наладку 
оборудования с использованием своих инструментов и оборудования.

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования должны производиться в соответствии с действующими нормативами и 
правилами.

Поставщик должен произвести обучение медицинского персонала на рабочем месте.
Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от 

всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением 
условий, установленных производителем оборудования.

В случае если в течение гарантийного срока оборудование выйдет из строя, или будут обнаружены дефекты, 
возникшие по вине Поставщика, или будет определено не соответствие оборудования установленным в договоре 
требованиям, Поставщик по требованию Заказчика обязуется в течение 10 рабочих дней после получения требования 
заменить неисправный товар на аналогичное, устранить за свой счет выявленные неисправности путем ремонта, замены
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дефектных частей и в случае необходимости направить специалиста для устранения неисправностей на место 
эксплуатации товара.

В случае поставки оборудования ненадлежащего качества, некомплектного, обнаружения производственных дефектов, 
либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузочно-разгрузочных работ, Поставщик обязуется заменить 
оборудование своими силами и за свой сч&г в течение 10 (десяти) рабочих дней.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:
Поставка товара осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.
Срок поставки с учетом ввода в эксплуатацию и обучения персонала: в течение 45 календарных дней с момента 

заключения Договора.
Поставка и ввод оборудования в эксплуатацию осуществляется транспортом и силами поставщика до 

местонахождения Заказчика в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09-00 до 15-00
5. Начальная (максимальная) цена договора: 368 505(триста шестьдесят восемь тысяч пятьсот пять) рублей, 00 

копеек.
6. Сведения о включенных в цену договора расходах:
Цена Договора включает все расходы, связанные с поставкой оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), 

сборов, стоимость транспортных расходов по доставке оборудования до места поставки (эксплуатации), погрузо- 
разгрузочных работ, монтаж, проведения работ по настройке, регулировке и ввода в эксплуатацию, обучения персонала, 
технического обслуживания в период гарантийных обязательств и иные расходы, связанные с поставкой и вводом в 
эксплуатацию оборудования, то есть является конечной.

7. Срок и условия оплаты:
Оплата производится по факту поставки оборудования в течение 90 (девяносто) банковских дней с момента 

подписания обеими сторонами надлежаще оформленного Акта ввода в эксплуатацию оборудования, при наличии 
финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 31.12.2016 года.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

II. Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)
Заседание Закупочной комиссии проводится 08 февраля 2016 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. 

Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие на участие в запросе цен (котировок)
. Члены Закупочной комиссии, рассмотрев заявки на участие в запросе цен (котировок), в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством 
здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., на соответствие требованиям, установленным документацией о 
проведении запроса цен (котировок), приняли следующие решения:

Наименование участника 
закупки ООО «Аверс плюс»

Регистрационный номер 
заявки Вх. № 209 от 05.02.2016г. в 10-10

Место нахождения 664047, г. Иркутск, ул. Советская д. 124 «Б»

Телефон/факс (3952)400-177
ИНН/ОГРН ИНН 3811138710 ОГРН 1103850012287
Цена договора (руб.) 368000,00
Соответствие Заявки 
требованиям, 

установленным в 
документации, извещении о 

проведении запроса цен 
(котировок)

Соответствует

ГОЛОСОВАЛИ ЗА единогласно

Наименование участника 
закупки ООО «Компания Киль-Иркутск»

Регистрационный номер 
заявки

Вх.№  210 от 05.02.2016 г. в 10-13

Место нахождения 664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.30, кв. 17
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Телефон/факс (3952) 387529/391325
И Н Н /О Г Р Н ИНН 3808034341 ОГРН 1063812073027
Цена договора (руб.) 365000,00
Соответствие Заявки 
требованиям, 

установленным в 
документации, извещении о 
проведении запроса цен 
(котировок)

Соответствует

ГОЛОСОВАЛИ ЗА единогласно

К сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок) было подано две заявки. По 
результатам рассмотрения и оценки соответствующими требованиям документации были признаны две заявки, Закупочная 
комиссия, руководствуясь п. 7.6.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством 
здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., приняла следующее решение:
- закупка признается состоявшейся, победителем признается ООО «Компания Киль-Иркутск». Договор заключить с 
победителем в запросе цен (котировок) на сумму 365000,00 (триста шестьдесят пять ты сяч ) рублей 00 копеек на 
условиях, предусмотренных извещением, документацией о проведении запроса цен (котировок);

На основании п. 7.6.9 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством 
здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., признать ООО «Аверс плюс»участником закупки, предложение о 
цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в 
проведении запроса цен условий.

Голосовали: ЗА единогласно

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством 
здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
http://www.zakupki.gov.ru

Петр Евлампьевич Дудин    Председатель Закупочной комиссии

(подпись)

Евгений Радионович Саратов (подпись) Член комиссии

Олег Петрович Иванов

Лариса Юрьевна Пушкарева

Юлия Владимировна Черепанова

(подпись)

(подпись)

Член комиссии

Член комиссии, секретарь

Член комиссии
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